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Les matériaux 
endodontiques

Endodontie
Deuxième année

Obturation canalaire

Obturation schématique Plan
• I Qualités nécessaires

o A Caractéristiques physico-chimiques
o B Caractéristiques biologiques

• II Les matériaux d’obturation canalaire
o A La gutta percha
o B Autres matériaux

• III Les ciments de scellement
• IV Autres

o A L’hydroxyde de calcium
o B Matériaux d’obturation coronaire temporaires
o C Matériaux de chirurgie endodontique

Objectif Obturation de molaire 
mandibulaire
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• I Qualités nécessaires
o A Caractéristiques physico-chimiques

• 1 Simplicité de la manipulation
• 2 Plasticité, fluabilité, viscosité et temps de prise
• 3 Herméticité et stabilité dimensionnelle
• 4 Propriétés thermiques et électriques. Corrosion. 

Coefficient de dilatation thermique
• 5 Radio opacité
• 6 Solubilité
• 7 Épaisseur du film
• 8 Résorbabilité
• 9 Coloration

o B Caractéristiques biologiques
• 1 Valeur de l'interface
• 2 Produits adjuvants (action anti-inflammatoire, 

antibactérienne et anallergique)

• I Qualités nécessaires
• II Les matériaux d’obturation canalaire

o A La gutta percha
• 1 Composition
• 2 Propriétés physiques, chimiques et biologiques
• 3 Présentation
• 4 Stérilisation

o B Autres matériaux
• 1 Les cônes métalliques
• 2 Les pâtes d’obturation canalaire

Gutta percha Radio opacité



09/10/2019

3

Présentation Présentation

Présentation Présentation

• I Qualités nécessaires
• II Les matériaux d’obturation canalaire

o A La gutta percha
• 1 Composition
• 2 Propriétés physiques, chimiques et biologiques
• 3 Présentation
• 4 Stérilisation

o B Autres matériaux
• 1 Les cônes métalliques
• 2 Les pâtes d’obturation canalaire
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Cônes d’argent Cônes d’argent

Pâtes d’obturation

Pâtes d’obturation
• manipulation facile 
• durcissement relativement lent 
• propriétés mécaniques en faible épaisseur acceptables 
• stabilité dans le temps 
• peu résorbables : être insolubles dans les fluides tissulaires. 
• antiseptiques, bactériostatiques 
• être radio-opaque pour être visualisé sur une radiographie 
• ils ne doivent pas colorer la dent 
• contraction nulle à la prise 
• bonne adhérence aux parois canalaires 
• tension superficielle et fluidité permettant l’obturation des 

tubuli et des canaux accessoires 
• permettre la désobturation : être soluble dans les solvants 
• être toléré par les tissus et non irritant pour le tissu péri-apical 
• ne doit pas provoquer de réaction immunitaire 
• ne pas être mutagène ou carcinogène.
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• I Qualités nécessaires
• II Les matériaux d’obturation canalaire
• III Les ciments de scellement
• IV Autres

o A L’hydroxyde de calcium
o B Matériaux d’obturation coronaire temporaires
o C Matériaux de chirurgie endodontique

• https://youtu.be/mOY5
5heB2sQ

Ciment de scellement Ciment de scellement
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Ciment de scellement

Bioceramiques ou 
silicates de calcium

Ciment de scellement 
résine

Ciment de scellement Résorption en 4 mois
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• I Qualités nécessaires
• II Les matériaux d’obturation canalaire
• III Les ciments de scellement
• IV Autres

o A L’hydroxyde de calcium
o B Matériaux d’obturation coronaire temporaires
o C Matériaux de chirurgie endodontique

Hydroxyde de calcium

Hydroxyde de calcium Cavit / IRM

Biocéramiques ou 
silicates de calcium

Coiffage pulpaire
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Biocéramiques ou 
silicates de calcium

Oxyde de zinc/ eugénol 
renforcé Bibliographie

• Matériaux et techniques d’obturation 
endodontique, collection les dossiers de l’ADF

• Le point sur les ciments de scellement canalaires, 
clinic mars 2008 n°29.

• Endodontic materials, R. Scott Gatewood, dent clin
n am 51 (2007) 695-712.


